
คณะกรรมการเครื่องมือ 
และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 

ประจ ำปี 2563 



ตัวชี้วัด 
 ควำมเพียงพอของเคร่ืองมือ 

 ควำมพร้อมใช้ของเคร่ืองมือ 

 ประสิทธิภำพของเคร่ืองมือ 

 ประสิทธิภำพของช่ำงซ่อมบ ำรุง 

 ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้เคร่ืองมือ 

 



จัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ส าหรับปฏิบัติงาน 



ความเพียงพอเครื่องมือ 
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จ ำนวนกำรจัดซื้อเคร่ืองมือ แบ่งตำมประเภท 

เพิ่มบริกำร ไม่เพียงพอ ทดแทน 

จัดซ้ือเอง 
ยูนิตท ำฟัน 4 , เครื่องฟอกไต 2 , 
pateint monitor 1 , เครื่องส่องหู 1 
ได้รับบริจำค 
ventilator for transfer 1 , เครื่องวัด 
BP 2 , suction 1 , เครื่องฟอกไต 1 , 
infusion pump 3 

เครื่องชั่งน ้ำหนักผู้ใหญ่ 1 

เครื่อง X-ray เคลื่อนที่ 1 , radient 
warmer 1 , droptone 1 , เครื่องชั่ง
น ้ำหนักผู้ใหญ่ 1 , เครื่องชั่งน ้ำหนักเด็ก 1 
, ตู้ปลอดเชื้อ 1 , เครื่องซักผ้ำ 1 , 
เครื่องอบผ้ำ 1 , เกย์ออกซิเจน 1  



ความเพียงพอเครื่องมือ 

               เป้ำหมำย : มีกำรจัดซื้อเคร่ืองมือนอกแผนไม่เกิน 2 คร้ัง/เดือน 
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จัดระบบตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ให้พร้อมใช้งาน 



 
ความพร้อมใช้ของเครื่องมือ 
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อัตรำกำรตรวจสอบควำมพร้อมใช้ของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่จ ำเป็นในกำรบริกำร เคร่ืองมือช่วยชีวิต 

เป้าหมาย 
เครื่องมือท่ีจ าเป็น 

ในการบริการ 
95% 

---------------------------- 
เครื่องมือช่วยชีวิต

100% 



การหยุดชะงักของเครื่องมือขณะปฏิบัติงาน 
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เคร่ืองมือช่วยชีวิต เคร่ืองมือพิเศษ เคร่ืองมือทั่วไป เคร่ืองมือสนับสนุนบริกำร 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมือช่วยชีวิต 

0 คร้ัง/เดือน  
--------------------------- 

เคร่ืองมือพิเศษ 
(ช้ินเดียว / ราคาแพง / 

ซับซ้อน) 
≤ 1 คร้ัง/เดือน 

---------------------------- 
เคร่ืองมือทั่วไป 
≤ 3 คร้ัง/เดือน 

---------------------------- 
เคร่ืองมือสนับสนุนบริการ 

≤ 3 คร้ัง/เดือน 



เครื่องมือมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย 



การสอบเทียบเครื่องมือ 
 กำรสอบเทียบเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์โดยกองวิศวกรรมกำรแพทย์และมีกำร

ติดตำมประเมินจำกกองวิศวกรรมกำรแพทย์ปีละ 1 คร้ัง 



การสอบเทียบเครื่องมือ 
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ร้อยละเครื่องมือท่ีผ่ำนกำรสอบเทียบจำกองค์กรภำยนอก  

ติดวิกฤติ COVID-19 
จึงไม่มีกองวิศวกรรม
กำรแพทย์มำตรวจ 



การทวนสอบเครื่องมือภายใน 
 ผลกำรทวนสอบทุกเดือนอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 100 %  

 

 

 ไม่ได้รับกำรทวนสอบ ตั้งแต่ปี 2562  
เนื่องจำกภำระงำนที่มำกขึ้นของช่ำงซ่อมบ ำรุง 
และควำมยำกในกำรสอบทวน 

 
 

 

DTX 

Trop-T 

อุณหภูมิ
ตู้เย็น 

เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 



จัดระบบบ ารุงรักษาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 



การซ่อมบ ารุง 
 มีประวัติเคร่ืองมือ 

 มีกำรลงบันทึก สำเหตุกำรเสีย ระยะเวลำที่เสีย รำคำค่ำซ่อม ผ่ำนระบบ RMC 

 น ำผลไปประกอบกำรจัดหำเคร่ืองมือใหม่ 



การซ่อมบ ารุง 

 มีอัตรำกำรซ่อมซ ้ำในเครื่องมือชิ้นเดิมหรืออำกำรเดิม ภำยใน 6 เดือน  
จ ำวน 1 ชิ้น ได้แก่ Infusion pump  
เนื่องจำกว่ำรุ่นและยี่ห้อดังกล่ำวมีปัญหำในกำรล็อคกับเสำจริง  
ในหลำยๆโรงพยำบำลที่ใช ้

 มีอัตรำกำรซ่อมแซมเคร่ืองมือควำมเสี่ยงสูง ภำยใน 1 เดือนได้  
100% ตลอด 5 ปีที่ผ่ำนมำ 



ผลงานภาคภูมิใจ 



ผลงานภาคภูมิใจ 
 ระบบ PACS (กำรแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล)  



ผลงานภาคภูมิใจ 
 ระบบ PACS (กำรแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล)  

ล้ำง film (8/61 – 7/62) PACS (8/62 – 7/63) 

ค่ำใช้จ่ำย ค่ำ film + น ้ำยำล้ำง film  
1,100,000 ฿ 

ค่ำดูแลระบบ 600,000 ฿ 
ค่ำแผ่น CD 40,000 ฿ 

ค่ำบริกำรต่อครั้ง 170 ฿ 220 ฿ 

ค่ำบริกำร Portable  300 ฿ 330 ฿ 

ค่ำบริกำรทั้งหมด  3,127,490 ฿ 4,047,340 ฿ 

ระยะเวลำในกำร film  1-2 นำที 5 วินำที 

ห้องเก็บแผ่น film  ต้องใช้ ไม่ต้องใช้ 

ควำมสะดวกในกำรอ่ำน film  น้อย มำก 



ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 



ปัญหาและการแก้ไข 
 ในปี 2563 ไม่ได้รับกำรสอบเทียบจำกกองวิศวกรรมกำรแพทย์ เนื่องจำก

วิกฤติ COVID-19  

 กำรแก้ไข : คณะกรรมกำรได้ท ำกำรประชุมพิจำรณำกำรใช้บริกำรสอบเทียบ
จำกบริษัทภำยนอก โดยมีค่ำใช้จ่ำยปีละประมำณ 89,000 บำท ซึ่งยังอยู่ใน
ขั้นพิจำรณำ แต่ได้วำงแผนหำกต้องท ำกำรสอบเทียบเองในอนำคตไว้ในบำง
เคร่ืองมือ  



ปัญหาและการแก้ไข 
 มีควำมล่ำช้ำในกำรซ่อมแซมเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์บำงชนิด เนื่องจำก

บริษัทผู้ซ่อมต้องรอสั่งอะไหล่มำจำกบริษัทผู้ผลิต 

 กำรแก้ไข : มีกำรส ำรองเคร่ืองมือที่ทดแทนกันได้ไว้แล้ว แต่อำจพบว่ำมี
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนไม่เท่ำเคร่ืองเดิม 



สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 



ต้องการสนับสนุน 

 จัดให้มีห้องเก็บส ำรองเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ และพื้นที่ที่เหมำะสมในกำร
ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองมือของช่ำง 

 เพิ่มจ ำนวนบุคลำกรช่ำง 

 กำรทะนุถนอมกำรใช้งำนจำกทุกๆหน่วยงำน 

 กำรแจ้งซ่อมหรือควำมบกพร่องตั้งแต่แรกพบควำมผิดปกติ เนื่องจำก
บำงอย่ำงไม่สำมำรถซ่อมได้ จึงต้องท ำกำรรีบหำเคร่ืองมือทดแทน หรือจัดซื้อ
อะไหล่ เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำน 

 



แผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป 



แผนการด าเนินงาน 

 จัดซื้อ ซ่อม และบ ำรุง เคร่ืองมือตำมควำมเหมำะสมของสภำพโรงพยำบำล 
และพัฒนำศักยภำพในกำรรักษำ 

 พัฒนำระบบ X-ray portable DR เนื่องจำกปัจจุบันนี้ศักยภำพของเคร่ือง 
X-ray ไม่สำมำรถผลิตรังสีในปริมำณมำกได้ จึงท ำให้สำมำรถถ่ำยได้แค่เพียง 
chest X-ray  

 เสริมควำมรู้และควำมช ำนำญให้แก่ช่ำง เพื่อพัฒนำกำรสอบทวนได้ด้วย
ตนเองส ำหรับเคร่ืองมือทั่วไปให้มำกขึ้น 

 




